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【产品名称】

通用名称：总蛋白测定试剂盒�( 双缩脲法 )

英文名称：Total�Protein_2�(TP_2)

【包装规格】

4 × 1850�测试 / 盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆（肝素锂和肝素钠）中

的总蛋白质。

此项检测用于辅助与肝脏、肾脏或骨髓相关的各种疾病以及代

谢和营养不良的诊断和治疗。

【检验原理】

蛋白质肽键与铜离子相互反应形成紫色复合物，可以在 545�

nm 下，以终点反应形式进行检测。

反应方程式��������

OH�-
����������

蛋白质�+�CuSO4� �铜与蛋白质的复合物

概述和解释说明

总蛋白测定试剂盒�( 双缩脲法 )（TP_2）检测是以采用双缩脲试

剂（碱性溶液中的硫酸铜）的Weichselbaum方法为基础的。1�

【主要组成成分】

试剂 成分 浓度

试剂 1 酒石酸钠钾 236�mmol/L

氢氧化钠 1.5�mol/L

试剂 2 硫酸铜 89�mmol/L

a�请参阅�储存和稳定性

总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）说明书

已提供的材料

产品编号 内容物 检测次数

11537228 试剂包�1�(P1)
孔�1�(W1)�21.0�mL 试剂�1
孔�2�(W2)�21.0�mL 试剂�1

4�×�1850

试剂包�2�(P2)
孔�1�(W1)�21.0�mL 试剂�2
孔�2�(W2)�21.0�mL 试剂�2

【储存条件及有效期】

15 ～ 25° C 保存，有效期 15 个月。

直立存放所有试剂。切勿使用超过产品标签上所印到期日期的

产品。

生产日期及失效日期见外包装标签。

机载稳定性

孔中的试剂在系统上的机载稳定性能保持�41�天。在机载稳定

性间隔结束时，废弃产品。

需要而未提供的材料

进行这一检测需要以下未提供的材料：

产品编号 描述

11099411
Atellica�CH�Analyzera

Atellica�CH�CHEM�CAL
（生化校准液）
市售质量控制材料

12�x�3.0�mL�校准品
校准品批次特定值表 CAL LOT VAL

a� 操作本机需要额外的系统液体：Atellica�CH�Diluent、Atelli-

ca�CH�Wash、Atellica�CH�Conditioner、Atellica�CH�Cleaner、

Atellica�CH�Reagent�Probe�Cleaner�1、Atellica�CH�Reagent�Probe

Cleaner�2、Atellica�CH�Reagent�Probe�Cleaner�4、Atellica�CH

Lamp�Coolant�和�Atellica�CH�Water�Bath�Additive。关于系统液

体的使用说明，请参阅文档库。

CAL



切勿使用超过产品标签上所印到期日期的产品。

注 : 有关校准质控管储存区中材料的储存和稳定性信息，请参

阅校准品和质控品说明书中的稳定性信息。

【适用仪器】

全自动生化分析仪：Atellica�CH

【样本要求】

该检测的推荐样本类型是血清和血浆（肝素锂和肝素钠）。

此处提供的处理和储存信息基于制造商维护的数据和参考资

料。各个实验室负责使用所有可用的参考资料和 /或其自有研

究成果，以建立其他满足其特定需求的稳定性标准。

收集样本

•收集样本时遵照普遍预防措施。将所有样本作为潜在的可传

播疾病的样本处理。2

•��遵照静脉穿刺收集诊断血液样本的建议程序。3

•��遵照样本收集设备随附的使用和处理说明。4

•��浊度较高或颗粒较多的样本应在分析前使用离心机分离。

•��在离心处理前血液样本应已完成凝块。5

•��始终塞住试管塞。5

储存样本

样本可在室温下 6 储存�24�小时，或在�2–8℃下 6 储存 24�小时，

或者在�-20℃下 6 冷冻储存达 14�天。

样本运输

遵照有关临床样本和病原体输送的适用国家和国际法规，包装

样本并贴标签，以便运输。

准备样本

此项检测需要�18�µL�样本进行单次测定。该体积不包括样本容

器中不可用的体积，或对同一样本执行重复测试或其他测试时

所需的额外体积。�有关确定所需最小体积的信息，请参阅系

统操作说明。

请勿使用明显受到污染的样本。

按照�CLSI�指导和采集设备制造商的建议进行离心处理，以去

除颗粒。5

有关适当样本容器的完整列表，请参阅系统操作说明。

在上载样本前，确保样本不含：

•�气泡或泡沫。

•�纤维蛋白或其他颗粒物质。

【检验方法】

系统自动执行下述步骤：

1.�对于血清 /血浆，将�50�µL�主样本和�200�µL�Atellica�CH�Diluent�

加入稀释试管中。

2.�将�20�µL�的试剂�1�和�49�µL�的特殊试剂水加入反应杯中。

3.�将�18�µL�预稀释样本加入反应杯中。

4.�加入样本后测量吸光度。

5.�将�20�µL�的试剂�2�和�11�µL�的特殊试剂水加入反应杯中。

6.�混合并在�37℃下培养混合物。

7.�加入试剂�2�后测量吸光度。

8.�报告结果。

注：有关特殊试剂水的信息，请参阅系统操作说明。

测试持续时间：8�分钟

准备试剂

所有试剂均为液体，可随时使用。

准备系统

有关装载试剂包的信息，请参阅系统操作说明。

执行校准

要校准总蛋白测定试剂盒�(双缩脲法)检测，请使用生化校准液。

按照生化校准液使用说明使用。

校准频率

校准间隔 天

批次校准 180

试剂包校准 31

此外，在以下情况下执行校准：

•�更换试剂批号时。

•�系统上特定批次的已校准试剂的批次校准间隔结束时。

•�系统上特定批次的已校准试剂的试剂包校准间隔结束时。

•�系统上已校准试剂包的试剂包校准间隔结束时。

•�当质量控制结果提示如此时。

•�重大维护或维修后。

注：在装载新试剂时，如果存在有效的批次校准，则无需重新

校准。�有关校准间隔的信息，请参阅系统操作说明。

遵循政府法规或认证要求中有关校准频率的规定。个别实验室

的质量控制方案和程序可能需要更高的校准频率。

执行质量控制

每天至少对已知总蛋白浓度的两种水平质控�(QC)�品分析一次。

实验室可自行决定使用额外质控材料。�

此外，在以下情况下也执行质控：

•�经过有效校准后。

•�对于使用新试剂批次的情况。

•�在对不符合临床条件或症状的检测结果进行排障时。

有关质控的执行频率，请遵循政府法规或认证要求中的相关规

定。�个别实验室质控方案和程序可能需要更高的质控检测频率。

若获得的分析值在系统的预期质控区间（根据质控材料生产商

的说明），或根据内部实验室质控程序确定的自设区间内，则

为达到可接受的性能。

有关输入质控定义的信息，请参阅系统操作说明。

采取纠正措施

如果质量控制结果不在靶值范围内，请勿报告结果。按照既定

的实验室方案执行纠正措施。关于建议的方案，请参阅系统操

作说明。

结果



结果计算

系统使用系统操作说明中所述的计算方案确定结果。�系统以�

g/dL（常用单位）或�g/L（SI�单位 [ 国际单位制 ]）报告结果，

具体取决于设置检测时定义的单位。

换算系数：g/dL × 10�=�g/L

有关超出指定测量区间的结果的信息，请参阅测量区间。

【参考区间】

境外成人血清和血浆中总蛋白的参考区间为�5.7�-�8.2�g/dL�(57�-�

82�g/L)。6�这些数据基于 ADVIA®�Chemistry�系统建立。已根据�

CLSI�文档�EP28�-�A3c8�在�Atellica�CH�Analyzer�上验证健康成人

的参考区间。6

中国人群参考区间采用总蛋白测定试剂盒�( 双缩脲法 )TP_2

试剂在 Atellica�CH�Analyzer 上建立。共纳入统计的 298 个健

康参考个体涵盖各年龄组内不同年龄段，男女个体数量基本

相当。血浆样本测定结果的数据为非正态分布，采用非参数

法建立双侧 2.5%�-�97.5% 参考区间，�得到该试剂测定中国人

群血浆样本的双侧 2.5%�-�97.5%�参考区间为 49.8�g/L�~�82.5�

g/L。

与所有体外诊断检测一样，各个实验室应为病人结果的诊断评

估确定自己的参考区间。8�仅将这些值作为参考。

【检验结果的解释】

检测结果的判读务必结合病人病史、临床表现和其他发现情况

进行。�

【检验方法的局限性】

以下是有关检测局限性的信息：

•�检测仅限于检测血清、肝素锂血浆和肝素钠血浆中的总蛋白。

•�与任何化学反应一样，必须注意药物或内源性物质的未知干

扰可能造成的影响。实验室和医师必须根据病人的总体临床状

态评估所有病人结果。

•�一些单克隆丙种球蛋白病患者的血样可能会产生假性升高的

结果。7

•�浓度高于�750�mg/dL�(187.5�µmol/L)�的右旋糖酐�40�可导致样

本产生正偏差。6

•�浓度为�1500�mg/dL�(375�µmol/L)�的右旋糖酐�40�使浓度为�4.7�

g/dL�(47�g/L)�的总蛋白结果升高�28%。浓度为�1500�mg/dL�(375�

µmol/L)�的右旋糖酐�40�使浓度为�6.5�g/dL�(65�g/L)�的总蛋白结

果升高�18%。

•�许多物质会使血清或血浆分析物浓度发生生理变化。本文

档并不涉及对可能的干扰物质、其血清浓度及其可能的生理

干扰的详细讨论。关于已知的潜在干扰物质的详情请见参考

资料列表。

【产品性能指标】

测量区间

此检测线性范围为 2.0�-�12.0�g/dL�(20-120�g/L)。系统将标记出

所有超出指定测量范围的值。

定量限�(LoQ)�定义了测量范围的下限。低于测量范围的结果将

报告为�<�2.0�g/dL�(20�g/L)。

扩展测量范围

此检测的自动重复设置可将超出测量区间的血清、肝素锂血浆

和肝素钠血浆样本自动稀释以扩展测量区间，最大稀释倍数为

2倍。可以对系统进行配置以启动自动重复。�自动重复结果将

标记为自动重复。

检测能力

空白限�(LoB)�对应于空白样本上可观察到的最高测量结果。�按

设计，检测的�LoB�≤�检出限 (LoD)。

检测限�(LoD)�对应于以�95%�的概率检出的总蛋白的最低浓度。

按设计，检测的�LoD�≤�定量限 (LoQ)。

定量限�(LoQ)�对应于总允许误差�≤�25%�时的样本中最低总蛋白

浓度。按设计，检测的�LoQ ≤�2.0�g/dL�(20�g/L)。

检测能力根据�CLSI�文档�EP17-A2�确定。9

获得下述结果：

样本类型 检测能力 结果 g/dL�(g/L)

血清 / 肝素锂血浆 /肝素钠血浆 LoB 1.0�(10)

LoD 1.9�(19)

LoQ 2.0�(20)

LoD�通过�360�次测定确定，进行了�180�次空白和�180�次低水平

重复，检测的�LoB�为�1.0�g/dL(10�g/L)。

LoQ�使用�1.3�-�1.6�g/dL�(13�-�16�g/L)�区间内的多个病人样本确定。

在�3�天内，所有样本都使用�3 个试剂批次，按照份数�n=5�运行

了�1�次检测。

不同实验室得出的检测结果可能不同。

精密度

本检测具有下列精密度：

•�重复性 :

–�CV�≤�2.2%，2.0�-�5.0�g/dL

–�CV�≤�1.8%，5.1�-�12.0�g/dL

•�实验室内精密度 :

–�CV�≤�2.4%，2.0�-�5.0�g/dL

–�CV�≤�2.0%，5.1�-�12.0�g/dL

精确度根据�CLSI�文档�EP05-A3�确定。10�连续�20�天，每天�2�次，

每次一式两份在�Atellica�CH 分析仪上对样本进行检测。

获得下述结果：

重复性 实验室内精密度

样本类型 Na 均值
g/dL�(g/L)

SDb

g/dL�(g/L)
CVc

(%)
SD
g/dL�(g/L)

CV
(%)

血清 1 80 3.6�(36) 0.06�(0.6) 1.7 0.08�(0.8) 2.2

血清 QC 80 6.8�(68) 0.04�(0.4) 0.6 0.07�(0.7) 1.0

血清 2 80 10.0�(100) 0.04�(0.4) 0.4 0.09�(0.9) 0.9

a�结果数量
b�标准偏差
c 变异系数

不同的实验室所得出的研究结果可能不同。



再现性根据�CLSI�文档�EP05�-�A3�确定。10�在�5�天内，样本使用�3�

台仪器和�3�个试剂批次，按照份数�n=5�运行了�1�次检测。分析

数据，计算下列精密度的组成部分：重复性、日间、批间、仪

器间和再现性（总计）。�获得下述结果：

再现性

此检测设计为具有下列再现性：

•�2.0�-�5.0�g/dL�时�CV�≤�4.8%

•�5.1�-�12.0�g/dL�时�CV�≤�4.0%

重复性 日间 批间 仪器间 总再现性

样本类型 Na 均值
g/dL(g/L)

SDb

g/dL(g/L)
CVc

(%)
SD
g/dL(g/L)

CV
(%)

SD
g/dL(g/L)

CV
(%)

SD
g/dL(g/L)

CV
(%)

SD
g/dL(g/L)

CV
(%)

血清 QC�1 225 3.8(38) 0.03(0.3) 0.8 0.02(0.2) 0.5 0.01(0.1) 0.4 0.03(0.3) 0.8 0.05(0.5) 1.3

血清 QC�2 225 5.5(55) 0.04(0.4) 0.8 0.03(0.3) 0.5 0.01(0.1) 0.3 0.02(0.2) 0.4 0.06(0.6) 1.1

血清 QC�3 225 6.7(67) 0.04(0.4) 0.6 0.02(0.2) 0.3 0.02(0.2) 0.3 0.01(0.1) 0.1 0.05(0.5) 0.7

血清 1 225 6.7(67) 0.03(0.3) 0.5 0.01(0.1) 0.1 0.01(0.1) 0.1 0.01(0.1) 0.1 0.03(0.3) 0.5

血清 2 225 9.6(96) 0.05(0.5) 0.5 0.03(0.3) 0.3 0.02(0.2) 0.2 0.02(0.2) 0.2 0.06(0.6) 0.6

a�结果数量
b�标准偏差
c 变异系数

不同的实验室所得出的研究结果可能不同。

检测比较

按设计，总蛋白测定试剂盒�( 双缩脲法 ) 检测�(y)�的相关系数为�

≥�0.950，且相较�Atellica�CH�TP�检测的斜率为 1.00�±�0.10。检测

比较使用戴明回归模型根据�CLSI�文档�EP09c�确定。11�获得下述

结果：

样本类型 对比检测(x) 回归方程 样本范围 Na rb

血清 Atellica�CH�
TP

y�=�1.05x�+�0.1�g/dL�
(y�=�1.05x�+�1�g/L)

2.6–10.1�g/dL
(26–101�g/L)

105 0.983

a�测试的样本数量。
b�相关系数。

检测的一致性可能根据研究设计、比较方法和样本总体的不同

而有所不同。不同的实验室所得出的研究结果可能不同。

样本等效性

样本等效性使用戴明线性回归模型根据�CLSI�文档�EP09-A3�确

定。11�获得下述结果：

样本�(y) 参考样本�(x) 回归方程 样本范围 Na rb

肝素钠血浆 血清 y�=�1.02x�-�0.1�g/dL
(y�=�1.02x�-�1g/L)

2.9–11.2�g/dL
(29–112�g/L)

51 0.989

肝素锂血浆 血清 y�=�1.04x�-�0.2�g/dL
(y�=�1.04x�-�2�g/L)

2.9–11.2�g/dL
(29–112�g/L)

51 0.987

a�测试的样本数量。
b�相关系数。

检测的一致性可能根据研究设计、比较方法和样本总体的不同

而有所不同。不同的实验室所得出的研究结果可能不同。

干扰

溶血、黄疸和脂血�(HIL)

偏差是指质控样本（不含干扰物质）和检测样本（含干扰物

质）的结果之差，以百分比表示。按设计，总蛋白测定试剂盒�

( 双缩脲法 ) 检测受到来自血红蛋白、胆红素和脂血的干扰�≤�

10%。偏差�>�10% 被视为干扰。不应根据此偏差校正分析结果。

干扰测试根据�CLSI�文档�EP07-ED3�执行。12�获得下述结果：

物质 物质浓度
常用单位�(SI�单位 )

分析物浓度
常用单位�(SI�单位)

偏
差%

血红蛋白 500�mg/dL�(5.00�g/L)
500�mg/dL�(5.00�g/L)

4.7�g/dL�(47�g/L)
7.0�g/dL�(70�g/L)

4
3

结合胆红素 18.75�mg/dL�(321�µmol/L)
25�mg/dL�(428�µmol/L)

4.6�g/dL�(46�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

-9
-9

非结合胆红素 25�mg/dL�(428�µmol/L)
25�mg/dL�(428�µmol/L)

4.8�g/dL�(48�g/L)
7.2�g/dL�(72�g/L)

-10
-7

脂血
（Intralipid®）

500�mg/dL�(5.00�g/L)
500�mg/dL�(5.00�g/L)

4.8�g/dL�(48�g/L)
7.2�g/dL�(72�g/L)

-2
-1

不同实验室得出的检测结果可能不同。

干扰物质

干扰测试根据�CLSI�文档�EP07-ED3�执行。12�获得下述结果：

物质 物质浓度
常用单位�(SI�单位 )

分析物浓度
常用单位�(SI�单位)

%

右旋糖酐 40 1500�mg/dL�(375�µmol/L)
1500�mg/dL�(375�µmol/L)

4.7�g/dL�(47�g/L)�
6.5�g/dL�(65�g/L)

28
18

不同实验室得出的检测结果可能不同。

非干扰物质

当浓度处于下表所示的水平时，存在于血清和血浆中的下述物

质不会干扰总蛋白测定试剂盒�( 双缩脲法 ) 检测。因这些物质

造成的偏差�≤�10%。

干扰测试根据�CLSI�文档�EP07-ED3�执行。12�获得下述结果：

物质 物质浓度
常用单位�(SI�单位 )

分析物浓度
常用单位�(SI�单位 )

偏
差%

对乙酰氨基酚 0.025�mg/dL�
(1.7�µmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0



物质 物质浓度
常用单位�(SI�单位 )

分析物浓度
常用单位�(SI�单位 )

偏
差%

丁胺卡那霉素 15�mg/dL�
(256�µmol/L)

4.9�g/dL�(49�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0

氨苄西林 5.3�mg/dL�
(152�µmol/L)

4.9�g/dL�(49�g/L)
6.7�g/dL�(67�g/L)

2
1

抗坏血酸 5�mg/dL
�(284�µmol/L)

4.1�g/dL�(41�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

0
-1

咖啡因 6�mg/dL�
(309�µmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0

卡马西平 3�mg/dL
�(127�µmol/L)

4.1�g/dL�(41�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

1
-1

氯霉素 5�mg/dL�
(155�µmol/L)

5.0�g/dL�(50�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0

甲氨二氮卓 1�mg/dL
�(33.3�µmol/L)

4.7�g/dL�(47�g/L)
6.6�g/dL�(66�g/L)

1
0

氯丙嗪 0.2�mg/dL
�(6.3�µmol/L)

5.0�g/dL�(50�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0

胆固醇 500�mg/dL
�(12.9�mmol/L)

4.8�g/dL�(48�g/L)
6.5�g/dL�(65�g/L)

-2
2

甲氰咪胍 2�mg/dL
�(79.2�µmol/L)

4.9�g/dL�(49�g/L)
6.7�g/dL�(67�g/L)

1
1

肌酸酐 30�mg/dL�
(2652�µmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0

右旋糖酐�40 750�mg/dL�
(188�µmol/L)

5.0�g/dL�(50�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

7
5

地西泮 0.5�mg/dL�
(17.6�µmol/L)

4.7�g/dL�(47�g/L)
6.3�g/dL�(63�g/L)

0
1

红霉素 6�mg/dL
�(81.7�µmol/L)

4.6�g/dL�(46�g/L) 2

乙醇 400�mg/dL
�(86.8�mmol/L)

4.8�g/dL�(49�g/L)
6.7�g/dL�(67�g/L)

0
0

乙琥胺 25�mg/dL
�(1773�µmol/L)

4.1�g/dL�(41�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

0
0

呋喃苯胺酸 6�mg/dL�
(181�µmol/L)

4.9�g/dL�(49�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

2
0

物质 物质浓度
常用单位�(SI�单位 )

分析物浓度
常用单位�(SI�单位 )

偏
差%

庆大霉素 12�mg/dL�
(251�µmol/L)

5.1�g/dL�(51�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

-2
1

肝素 3�U/dL
�(30�U/L)

5.1�g/dL�(51�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

0
0

布洛芬 50�mg/dL�
(2427�µmol/L)

4.1�g/dL�(41�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

0
0

利多卡因 1.2�mg/dL
�(51.3�µmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

1
0

锂 2.3�mg/dL
�(3.3�mmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
0

烟碱 0.1�mg/dL�
(6.2�µmol/L)

5.1�g/dL�(51�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
1

青霉素�G 25�U/dL�
(250�U/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

-1
0

戊巴比妥 8�mg/dL
�(354�µmol/L)

4.9�g/dL�(49�g/L)
6.7�g/dL�(67�g/L)

-1
0

苯巴比妥 10�mg/dL�
(431�µmol/L)

4.6�g/dL�(46�g/L)
6.3�g/dL�(63�g/L)

-3
0

苯妥英 5�mg/dL�
(198�µmol/L)

5.0�g/dL�(50�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

0
1

普里米酮 4�mg/dL
�(183.5�µmol/L)

4.1�g/dL�(41�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

-2
0

丙氧芬 0.2�mg/dL�
(5.9�µmol/L)

5.0�g/dL�(50�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

0
0

水杨酸 60�mg/dL�
(4347.8�µmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

2
1

茶碱 4�mg/dL�
(222�µmol/L)

4.2�g/dL�(42�g/L)
6.9�g/dL�(69�g/L)

0
0

尿素 500�mg/dL
�(83.3�mmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L)
6.8�g/dL�(68�g/L)

-1
0

尿酸 20�mg/dL
�(1.2�mmol/L)

5.1�g/dL�(51�g/L)
7.0�g/dL�(70�g/L)

-1
1

丙戊酸 50�mg/dL�
(3472.2�µmol/L)

4.0�g/dL�(40�g/L) 0

不同实验室得出的检测结果可能不同。

6.1�g/dL�(61�g/L) 3

6.8�g/dL�(68�g/L) 0



标准化

本检测可溯源到美国国家标准与技术研究院 (NIST)�的�SRM�927�

参考材料。

【注意事项】

用于体外诊断用途。

用于专业用途。

仅供处方使用。

注意

联邦（美国）法律限制本设备仅可由执业医疗保健人员销售

或根据其处方销售。

安全数据表�(SDS)�在以下网站提供：siemens-healthineers.com。

危险！

可能会腐蚀金属。�引起严重的皮肤灼伤和眼

部损伤。

仅可装于原容器中。�处理后请彻底清洗双手。�

穿戴防护手套 /防护服 /护目用具 /面部防

护用具。�如果不慎吞食：漱口。请勿催吐。�

如果接触到皮肤（或头发）：立即脱掉所有

受污染的衣物。用清水 /淋浴头冲洗皮肤。�

立即致电毒物中心或医生 /医师。�如果不慎

入眼：用清水小心冲洗数分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼

镜。继续冲洗。�吸除溢出物以防损坏物料。�

依照当地、地区和国家法规，处置内容物和

容器。

包含：�氢氧化钠�(Atellica�CH�TP_2�R1)

警告！

引起严重的眼部刺激。�对水生生物有害，且

具有持久影响。

穿戴防护手套 /防护服 /护目用具 /面部防

护用具。�避免释放到环境中。�如果眼部持续

刺激：请寻求医疗建议 /就诊。�依照当地、

地区和国家法规，处置内容物和容器。

包含：�硫酸铜�(Atellica�CH�TP_2�R2)

应按照贵单位的常规做法弃置危险或生物污染材料。根据现行

的监管要求，以安全可接受的方式丢弃所有材料。

技术支持

根据欧盟法规�2017/746，发生的任何与医疗器械相关的严重事故都

应报告给制造商以及用户和/或病人所在的欧盟成员国主管部门。���������

有关于用户支持方面的信息，请与您所在地区的技术支持人员

和经销商联系。

siemens-healthineers.com

商标

Atellica�和�ADVIA�是�Siemens�Healthineers�的商标。

©�2021�Siemens�Healthineers。保留所有权利。

【标识的解释】

以下符号可能出现在产品标签上：

符号 符号标题 来源

制造商 5.1.1a

有效期 5.1.4a

产品编号 5.1.6a

查阅使用说明 5.4.3a

<siemens.com/eifu>
用于访问电子使用说明的互
联网�URL�地址

专有

体外诊断医疗器械 5.5.1a

处方设备（仅限美国） FDAc

XXXX
带公告机构的�CE�标志认证 EU�IVDRd

温度极限 5.3.7 a

温度上限 5.3.6a

2 不得二次使用 5.4.2a

回收 1135e

生物风险 5.4.1a

常用单位 专有

日期格式（年 - 月 - 日） N/A

手持式条形码扫描仪 专有

靶值 专有

用于确保所输入的主曲线和
校准品定义值有效的 16 进制
变量。

专有

唯一的材料标识号 专有

质控品类型 专有

质控品批号 专有

欧盟授权代表 5.1.2a

批次代码 5.1.5a

含量足够测试 <n> 次 5.5.5a

使用说明的版本 专有

修订版 专有



符号 符号标题 来源

唯一设备标识 5.7.10b

CE�标志 EU�IVDRd

怕晒 5.3.2a

温度下限 5.3.5a

请勿冷冻 专有

此面朝上 0623e

警告 5.4.4a

文档正面朝上�f 1952e

国际单位制 专有

日期格式（年 - 月） N/A

对物质进行混匀 5657g

时间间隔 专有

材料 专有

质控品名称 专有

校准品批次 专有

a�国际标准化组织�(ISO)。ISO�15223-1�医疗器械�-�用于医疗器械

标签、标记和提供信息的符号。
b�ISO�15223-1:2020-04
c�联邦注册。Vol.�81，No�115。2016�年�6�月�15�日，星期三。规

则和法规：38911。
d�IVDR�法�规�(EU)�2017/746
e�国际标准化组织�(ISO)。ISO�7000�用于设备的图形符号。
f�指示检测�e�备注
g�国际电工委员会�(IEC)。IEC�60417-1�用于设备的图形符号�-�第�1�

部分：综览和使用
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【基本信息】

注册人 /生产企业名称：�美国西门子医学诊断股份有限公司�

Siemens�Healthcare�Diagnostics�Inc.

住所：511�Benedict�Avenue,�Tarrytown,�NY,�10591,�United�States

生产地址：500�GBC�Drive,�P.O.�Box�6101,�Newark,�DE�19714,�USA

联系方式：电话：001-914-524-3320

传真：001-914-524-2500

网址：www.siemens-healthineers.com

售后服务单位名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司

联系方式：400-810-5888

代理人名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司

住所：�中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号四层 410、

411、412 室

联系方式：400-810-5888

【医疗器械注册证编号 /产品技术要求编号】

国械注进 20232400214

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2023 年 05 月 22 日

生效日期：2023 年 05 月 22 日
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